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INDICACIONES PARA EL USO

USO PREVISTO: FC-Bond 014 Para enlace de brackets ortoddnticos de metal, composite, y ceramica.
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

PASTA CON VISCOSIDAD LISA Y PEGAJOSA: Debido a la viscosidad pegajosa de la pasta FC-Bond 014 One-Step Orthodontic
Adhesive, flotacion del bracket se elimina total. La pasta fluye facilmente sobre la parte trasera [el cojin] del bracket y se separa
uniformemente debajo cuando se coloca el bracket.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PROFILAXIS: Usando un instrumento rotatorio con una taza o un cepillo de goma, pula las superficies del esmalte que se enlazaran
con piedra pémez llana. No utilizar las gomas prophy que contienen aceite, pues pueden dejar una tela que inhibira el grabador.
Especial atencion debe ser prestada a la superficie lingual y dientes posteriores donde la higiene paciente puede ser pobre y el
tartaro y el calculo pueden ser superiores. Aclarar a fondo y secar los dientes con aire comprimido sin aceite y sin humedad.

GRABADO: Dispensar el agente grabador en el bloque de mezcla. El grabador puede ser liquido o gel. Aislar los dientes para grabar.
Con algoddn o un cepillo, frotar el agente grabador sobre el drea entera que se enlazara. No frotar el agente grabador en el esmalte.
Dar un plazo de 30 segundos para el grabador (60 para los dientes de hojas caducas). Evitar colocar el agente grabador en tejido
suave.

ACLARAR Y SECAR: Aclarar cada diente a fondo con cantidades copiosas de agua por 10 segundos (20 segundos con grabador en
gel) para parar el proceso de grabado y para quitar particulas desmineralizadas. Reaislar y secar los dientes a fondo. El area grabado
debe aparecer blanco escarchado. Si no, re-grabar por 20 segundos adicionales.

PROCEDIMIENTO DE ENLAZE:

Aplicar una capa fina de Frimer a cada diente seco y grabado en el rea gue el soporte debe ser enlazado, y en la base de cada
bracket. Con un palillo o la misma jeringa, aplicar una pequefia cantidad de pasta adhesiva a la base del bracket y colocar en el
diente. Colocar el bracket a la forma anqgular deseada y presionar firmemente. Presionando el bracket, el primer es forzado dentro
de la pasta, incrementando la fuerza de enlace y asegurando que la pasta este en una capa uniforme fina. La pasta adhesiva
comenzara a endurecerse dentro de los 60 segundos y estara lista después de 90. Exceso de la pasta se puede quitar facilmente de
la periferia de la base del bracket después de que todos los soportes estén en el lugar. Un archwire activo se puede insertar 5 minutos
después de la colocacion del bracket.

LIMITACION DE TEMPERATURA: El almacén en la temperatura ambiente (no exceder 27°C { 80°F) o puede ser refrigerada (2°C / 36°F)
Refrigeracion prolongara la vida til del producto.

NOTA: La venta de este dispositivo es limitada a un dental profesional o por en la orden de esto.
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ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

DESTINAZIONE D'USO: FC-BOND 014 & un adesivo Autopolimerizzabile per il bonding di brackets in metallo, plastica e
ceramica.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FC-BOND 014 ¢ un adesivo Pasta- Primer per bracket ortodonitci. La caratteristiche uniche del filler e del primer
consentono un'adesione forte ed una viscosita ideale che minimizza lo scivolamento del bracket una volta posizionato.

CONTROINDICAZIONI

FC-BOND 014 Adesivo Autopolimerizzabile & controindicato nei pazienti con anamnesi di gravi reazioni allergiche a resine
di metacrilato.

Reazioni avverse: Pelle allergica, disturbi degli occhi e respiratori possono essere aggravati dall'esposizione a questo
prodotto.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO:

Preparazione del dente

Pulire accuratamente i denti sui quali si deve posizionare il bracket con uno strumento rotante con una punta di gomma o
uno spazzolino. Qualsiasi pasta Prophy che contiene olio o fluoro non deve essere utilizzata, in quanto puo lasciare un
residuo che puo inibire la mordenzatura.

Risciacquare bene i denti con abbondante acqua; asciugare con aria compressa facendo attenzione a che non ci siano
residui di olio o umido.

Se si utilizza FC- Bond 30 Etchant Gel, mordenzare lo smalto per 15 secondi; non lasciare il mordenzante per piui di 60
secondi sul dente. Una leggera agitazione del mordenzante prima dell'utilizzo puo migliorarne le performance.
Risciacquare i denti accuratamente con acqua per rimuovere tutti i residui di mordenzante. Isolare e asciugare con aria
compressa facendo attenzione a che non ci siano residui di olio o umido. La superficie deve apparire di un colore bianco
opaco, se non & cosi ripetere |'operazione per altri 20 secondi.
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Applicazione dell'adesivo

Utilizzando un pennello od uno spazzolino pulito, applicare un sottile strato di Primer FC-Bond 027 sulla superficie

mordenzata ed asciutta di ciascun dente sul quale si vuole incollare il bracket sulla parte della basetta del bracket che va a

contatto con il dente.

Applicare la pasta adesiva sulla parte della basetta del bracket che va a contatto con il dente. Posizionare il bracket sul

dente nella posizione desiderata ed esercitare una leggera pressione. L'eccesso di pasta adesiva puo essere rimossa

facilmente dal perimetro della basetta dopo che il bracket e stato posizionato.

Posizionare il bracket. La viscosita dell'adesivo ¢ progettata per impedire lo scivolamento del bracket dopo il
osizionamento. L'adesivo iniziera ad indurire entro 60 secondi dopo il posizionamento sul dente.
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4 L'adesivo sara completamente polimerizzato entro 90 secondi dopo il posizionamento sul dente. Gli archi possono essere
inseriti e fissati 5 minuti dopo che i bracket sono stati posizionati. .
5 A trattamento completato, rimuovere i bracket seguendo le normali procedure utilizzate.

CONSERVAZIONE:

Le condizioni di conservazione raccomandate sono tra i 2°C/36°F ed i 27°C/80°F; portare a temperatura ambiente il
prodotto prima di utilizzarlo (22°C{72°F). Non congelare. Controllare I'etichetta del prodotto o della confezione per la data
di scadenza,

Conservare il prodotto ben chiuso quando non ¢ utilizzato.
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NOTE: Il prodotto & un dispositivo medico la cui vendita & destinata esclusivamente ad operatori professionali.
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INSTRUCTION FOR USE

INTENDED USE: FC-BOND 014 One-step Bracket Adhesive is a Paste-Primer adhesive designed to bond metal, ceramic, and
plastic brackets to enamel.

PRODUCT FEATURES

FC-BOND 014 The unique filler and primer combination used produces an ideal bond and a smooth tacky viscosity minimizing
bracket flotation.

CONTRAINDICATIONS

FC-BOND 014 One-step Bracket Adhesive is contraindicated in patients with a history of severe allergic reaction to methacrylate
resins.

Adverse Reaction: Allergic or pre-existing skin, eye and respiratory conditions may be aggravated by exposure to this product.
INSTRUCTIONS FOR USE:

Tooth Preparation

1 Thoroughly clean teeth to be bonded with a rotary instrument with a rubber cup or brush. Any Prophy paste which contains oil
or fluoride should not be used as it may leave a residue which can inhibit the etch.

2 Rinse teeth thoroughly with large amount of water; dry with oil and moisture-free compressed air.

3 If using FC- Bond 30 Etchant Gel, etch enamel for 15 seconds; never leave etchant on tooth for more than 60 seconds. Lightly
agitating the etchant during its application can enhance its action.

4 Rinse teeth thoroughly with water to remove all traces of the etchant. Re-isolate and dry with oil and moisture-free
compressed air. The surface should appear dull and frosty white. If not, repeat the above procedure.

Bracket Adhesive Application

1 Using a clean brush applicator, apply a thin uniform layer of FC-BOND 027 primer to the dry etched enamel surface and to the
underside of each bracket base..

2 Aplgly the bracket adhesive paste onto the bracket base. Place the bracket on the tooth with firm pressure so that excess
adhesive is expressed from the perimeter of the bracket. The excess adhesive can be removed with an explorer or plastic
instrument.

3 Position the bracket. The viscosity of the bracket adhesive is designed to prevent bracket flotation after positioning. The
bracket adhesive will begin to harden within 60 seconds after placement on the tooth.

4 The bracket adhesive will set within 90 seconds after placement on the tooth. Archwires can be inserted and secured 5
minutes after the material sets.

5 After treatment is complete, remove brackets in the usual manner.

STORAGE:

1 Recommended storage conditions are between 2°C/36°F to 27°C/80°F, bringing to room temperature before using (22°C/72°F).
Do not freeze. See outer package for expiry date.
2 Keep container closed when not in use.

NOTE: Restrictions of sale of this device by or on the order of a dental professional may apply, according to local laws and rules.
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